
  
    APÊNDICE A – FORMATO DO QUESTIONÁRIO UTILIZADO PARA COLETA DOS DADOS NOS SERVIÇOS DE RADIOTERAPIA.
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    APÊNDICE B - INDICADORES DE QUALIDADE


    
      
        

        

        
      

      
        
          	
            Indicadores de qualidade para a análise da qualificação dos Recursos Humanos no Serviço de Radioterapia (Continua).

          
        


        
          	
            Número de Pergunta

          

          	
            Pergunta

          

          	
            Indicador

          
        

      

      
        
          	
            3.1.1

          

          	
            Médicos Radioterapeutas com título da SBRT


            [image: ]


            P = Proporção

          

          	
            I = 1 (Se P = 1)


            I = 0,75 (Se 0,75 ≤ P < 1)


            I = 0,5 (Se 0,5 ≤ P < 0,75)


            I = 0,25 (Se P < 0,5)

          
        


        
          	
            3.1.2

          

          	
            Físicos Médicos com título da ABFM


            [image: ]


            Físicos Médicos com título da CNEN


            [image: ]


            Proporção total:


            [image: ]

          

          	
            I = 1 (Se Pi = 1)


            I = 0,75 (Se 0,75 ≤ Pi < 1)


            I = 0,5 (Se 0,5 ≤ Pi < 0,75)


            I = 0,25 (Se Pi < 0,5)


            I = 0 (Se não tem Físico)

          
        


        
          	
            3.1.3

          

          	
            Técnicos em radioterapia com título de especialização.


            [image: ]

          

          	
            I=1 (Se P=1)


            I = 0,75 (Se 0,75 ≤ P < 1)


            I = 0,5 (Se 0,5 ≤ P < 0,75)


            I = 0,25 (Se P < 0,5)

          
        


        
          	
            3.1.5

          

          	
            Enfermeiros(as) com título de especialização em oncologia ou radioterapia.


            [image: ]

          

          	
            I = 1 (Se P = 1)


            I = 0,75 (Se 0,75 ≤ P < 1)


            I = 0,5 (Se 0,5 ≤ P < 0,75)


            I = 0,25 (Se P < 0,5)


            I = 0 (Se não tem Enfermeiro)

          
        


        
          	
            3.1.7

          

          	
            Engenheiros

          

          	
            I = 1 (Se tem engenheiro Próprio ou terceirizado)


            I = 0 (Se não tem engenheiro)

          
        

      
    


    Para determinar os Indicadores de qualidade para a análise da carga de trabalho em relação aos recursos humanos disponíveis no Serviço de Radioterapia foi utilizado o seguinte material bibliográfico correspondente às normas que regem a prática dos profissionais que trabalham na área da radioterapia, conforme apresentado a seguir:


    RESOLUÇÃO CNEN N° 130, DE 31 DE MAIO DE 2012, Comissão Nacional de Energia Nuclear, estabelece com relação aos recursos humanos necessários para um Serviço de Radioterapia o seguinte:


    CAPÍTULO II: DAS RESPONSABILIDADES EM SERVIÇOS DE RADIOTERAPIA.


    Seção I, Do Titular do Serviço de Radioterapia:


    “VI – garantir que haja um médico radioterapeuta e um especialista em física médica de radioterapia para cada 600 novos pacientes por ano no Serviço de Radioterapia”


    Seção IV, Do Especialista em Física Médica de Radioterapia


    “Art. 22 Em Serviços de Radioterapia que tratam menos de 600 novos pacientes por ano, o especialista em física médica de radioterapia pode acumular a função de supervisor de proteção radiológica, desde que seja certificado pela CNEN para essa função.”


    Presidência da República Casa Civil Subchefia para Assuntos Jurídicos , LEI No 7.394, DE 29 DE OUTUBRO DE 1985. Regula o Exercício da Profissão de Técnico em Radiologia, e dá outras providências.


    Art. 14 - A jornada de trabalho dos profissionais abrangidos por esta Lei será de 24 (vinte e quatro) horas semanais.


    Resolução COFEN Nº. 293/2004 Anexo II, METODOLOGIA DE CÁLCULO DE PESSOAL DE ENFERMAGEM


    4-JORNADA SEMANAL DE TRABALHO (JST): assume os valores de 20h; 24h; 30 h; 32,5h; 36h. ou 40h. nas unidades assistenciais.


    De acordo com os documentos anteriores, o quadro a seguir indica as restrições de carga de trabalho para cada profissional que trabalha em radioterapia.


    
      
        

        
      

      
        
          	
            Restrições de carga de trabalho para cada profissional que trabalha em radioterapia.

          
        


        
          	
            Profissional

          

          	
            Recursos Humanos Mínimos

          
        


        
          	
            Médico Radioterapeuta

          

          	
            Um para cada 600 pacientes novos. (Resolução CNEN N° 130)

          
        


        
          	
            Físico Médico

          

          	
            Um para cada 600 pacientes novos. (Resolução CNEN N° 130)

          
        


        
          	
            Técnicos para equipamento de tratamento

          

          	
            Dos Técnicos por unidade de tratamento, com jornada de trabalho de 5 horas diárias com máximo de 24 horas na semana (LEI No 7394/85)

          
        


        
          	
            Técnicos para Simulação

          

          	
            Um Técnico quando o Serviço de Radioterapia tem equipamento próprio para simulação. Com jornada de trabalho de 5 horas diárias com máximo de 24 horas na semana (LEI No 7394/85)

          
        


        
          	
            Técnicos para Braquiterapia

          

          	
            Um Técnico quando o Serviço de Radioterapia tem equipamento próprio para Braquiterapia. Com jornada de trabalho de 5 horas diárias com máximo de 24 horas na semana (LEI No 7394/85)

          
        


        
          	
            Enfermagem

          

          	
            Um profissional com jornada de trabalho de 6,5 horas diárias com máximo de 32,5 horas na semana (Resolução COFEN Nº. 293/2004 Anexo II)

          
        


        
          	
            Engenheiro de manutenção

          

          	
            Um para contratação externa. (Contrato de manutenção com fabricante, situação atual no Brasil)

          
        

      
    


    
      
        

        

        
      

      
        
          	
            Indicadores de qualidade para a análise da carga de trabalho em relação aos recursos humanos disponíveis no Serviço de Radioterapia .(Continua)

          
        


        
          	
            Número de Pergunta

          

          	
            Pergunta

          

          	
            Indicador

          
        

      

      
        
          	
            3.1.1

          

          	
            Médicos Radioterapeutas:


            [image: ]

          

          	
            I=1 (Se P ≤ No. Total Médicos)


            I=0,5 (Se P > No. Total Médicos )


            I = 0,25 (Se P >> No. Total Médicos)

          
        


        
          	
            3.1.2

          

          	
            Físicos Médicos:


            [image: ]

          

          	
            I=1 (Se P ≤ No. Total Físicos)


            I=0,5 (Se P > No. Total Físicos)


            I = 0,25 (Se P >> No. Total Físicos)


            I = 0 (Se não tem Físico)

          
        


        
          	
            3.1.3

          

          	
            Técnicos em radioterapia:


            P1 =PROPORÇÃO (Para equipamento de tratamento)


            Dos Técnicos por unidade de tratamento, com jornada de trabalho de 5 horas diárias com máximo de 24 horas na semana (LEI No 7394/85)


            P2 = PROPORÇÃO (para Simulação e braquiterapia)


            Um Técnico quando o Serviço de Radioterapia tem equipamento próprio para simulação. Com jornada de trabalho de 5 horas diárias com máximo de 24 horas na semana (LEI No 7394/85)


            Um Técnico quando o Serviço de Radioterapia tem equipamento próprio para Braquiterapia. Com jornada de trabalho de 5 horas diárias com máximo de 24 horas na semana (LEI No 7394/85)


            PT = PROPORÇÃO TOTAL


            [image: ]

          

          	
            I=1 (Se PT ≤ No. Total Técnicos)


            I=0,5 (Se PT > No. Total Técnicos)


            I = 0,25 (Se PT >> No. Total Técnicos)

          
        


        
          	
            3.1.5 e 3.1.6

          

          	
            Enfermeiros(as) e técnicos em enfermagem :


            Um profissional com jornada de trabalho de 6,5 horas diárias com máximo de 32,5 horas na semana (Resolução COFEN Nº. 293/2004 Anexo II)

          

          	
            I=1 (Se P ≤ No. Total Enfermeiros(as))


            I=0,5 (Se P > No. Total Enfermeiros(as))


            I = 0,25 (Se P >>No. Total Enfermeiros(as))


            I = 0 (Se não tem Enfermeiros(as))

          
        


        
          	
            3.1.7

          

          	
            Engenheiros:


            P = PROPORÇÃO


            Um para contratação externa. (Contrato de manutenção com fabricante, situação atual no Brasil)

          

          	
            I=1 (Se P ≤ N. Total Engenheiros)


            I=0,5 (Se P > N. Total Engenheiros)


            I = 0,25 (Se P >> N. Total Engenheiros)


            I = 0 (Se não tem Engenheiro)

          
        

      
    


    
      
        

        

        
      

      
        
          	
            Indicadores de qualidade para a análise dos equipamentos disponíveis no Serviço de Radioterapia.(Continua)

          
        


        
          	
            Número de Pergunta

          

          	
            Pergunta

          

          	
            Indicador

          
        

      

      
        
          	
            3.4.1.1

          

          	
            Equipamento: Acelerado linear

          

          	
            Indicadores para classificar segundo a data de fabricação


            I = 1 (Se data de fabricação ≤ 5 anos)


            I = 0,75 (Se 5 anos < data de fabricação ≤ 10 anos)


            I = 0,50 (Se 10 anos < data de fabricação < 20 anos)


            I = 0,25 (Se data de fabricação ≥ 20 anos)


            Indicadores para determinar o índice de Qualidade.


            I = 1,00 (Se data de fabricação de todos os AC ≤ 5 anos)


            I = 0,90 (Se data de fabricação de um dos AC ≤ 5 anos, e a data do outro 10 anos ≤ AC ≤ 20 anos)


            I = 0,80 (Se data de fabricação de um dos AC ≤ 5 anos, e a data do outro AC > 20 anos)


            I = 0,70 (Se 5 anos < data de fabricação de todos os AC ≤ 10 anos)


            I = 0,60 (Se 10 anos < data de fabricação de todos os AC < 20 anos)


            I = 0,50 (Se data de fabricação de um dos AC ≤ 10 anos, e a data do outro AC ≤ 20 anos)


            I = 0,25 (Se data de fabricação de todos os AC ≥ 20 anos)


            AC = Acelerador Linear

          
        


        
          	
            3.4.2

          

          	
            Equipamento: Simulador Convencional 2D (Fluoroscopia)

          

          	
            ISC = 1 (Se tem equipamento especifico)


            ISC = 0,5 (Se tem equipamento adaptado)


            ISC = 0 (Se não tem equipamento)


            Não será levada em consideração a idade do equipamento.

          
        


        
          	
            Equipamento: Tomógrafo

          

          	
            ITom = 1 (Se tem equipamento próprio exclusivo)


            ITom = 0,75 (Se tem equipamento compartilhado com radiodiagnostico)


            ITom = 0,5 (Se tem equipamento terceirizado)


            ITom = 0 (Se não tem equipamento)


            Indicador total equipamento de simulação:


            [image: ]


            Não será levada em consideração a idade do equipamento.

          
        


        
          	
            3.4.3

          

          	
            Sistema de Planejamento

          

          	
            Indicador 1


            I1 = 1 (Se tem sistema de planejamento)


            I1 = 0 (Se não tem sistema de planejamento)


            Ob: Se considera que os Sistema de planejamento disponível no Serviço de Radioterapia está autorizado pela CNEN e ANVISA


            Indicador 2


            I2 = 1 (Se o sistema de planejamento está habilitado para radiocirurgia e o acelerador linear permite realizar esse tipo de procedimento clínico)


            I2 = 0 (Se o sistema de planejamento não está habilitado para radiocirurgia)


            Indicador 3


            I3 = 1 (Se o sistema de planejamento permite fusão de imagens)


            I3 = 0 (Se o sistema de planejamento permite fusão de imagens)


            Indicador Total


            [image: ]

          
        


        
          	
            3.4.4

          

          	
            Equipamentos para o controle da qualidade (dosimetria)

          

          	
            I = 1 , Se o Serviço de Radioterapia possui o seguinte equipamento recomendado para o controle da qualidade dosimétrico:


            Mínimo de 2 conjuntos dosimétricos (2 eletrômetros, 2 câmaras de ionização cilíndricas)


            Câmara de placas paralelas, no caso de Acelerador com elétrons.


            Câmara de poço, caso o Serviço de Radioterapia tenha Braquiterapia HDR.


            Mínimo de um barômetro e um termômetro


            Fonte de referência para controle da qualidade do set dosimétrico.


            Fantoma para o controle da qualidade.


            I = 0,75 ; Se o Serviço de Radioterapia tem unicamente um conjunto dosimétrico e o restante dos equipamentos recomendados.


            I = 0,5 ; Se o Serviço de Radioterapia tem os equipamentos de controle da qualidade recordados , mas não tem fonte de referência.


            I = 0 , Se o Serviço de Radioterapia não tem o equipamento recomendado para o controle da qualidade dosimétrico indicado na condição para I = 1.

          
        

      
    


    
      
        

        

        

        
      

      
        
          	
            Indicadores de qualidade para a análise da garantia da qualidade no Serviço de Radioterapia.

          
        


        
          	
            Número de Pergunta

          

          	
            Pergunta

          

          	
            Indicador

          
        


        
          	
            4.1

          

          	
            O programa foi enviado à CNEN?

          

          	
            I = 1 (Se resposta for Sim)


            I = 0 (Se resposta for Não)

          
        


        
          	
            4.2

          

          	
            É feita uma avaliação periódica dos resultados do programa?

          

          	
            I = 1 (Se resposta for Sim)


            I = 0 (Se resposta for Não)

          
        


        
          	
            4.3

          

          	
            Existe definição das responsabilidades dos integrantes do staff?

          

          	
            Verbal:

          

          	
            IV = 0,5 (Se resposta for Sim)


            IV = 0 (Se resposta for Não)

          
        


        
          	
            Escrita:

          

          	
            IE = 1 (Se resposta for Sim)


            IE = 0 (Se resposta for Não)

          
        


        
          	
            Indicador Total:

          

          	
            IT = IV + IE

          
        


        
          	
            4.4

          

          	
            Existe comitê de qualidade interno?

          

          	
            I = 1 (Se resposta for Sim)


            I = 0 (Se resposta for Não)

          
        


        
          	
            4.5

          

          	
            Existe programa de auditorias?

          

          	
            Interna:

          

          	
            Ii = 1 (Se resposta for Sim)


            Ii = 0 (Se resposta for Não)

          
        


        
          	
            Externa:

          

          	
            IE = 1 (Se resposta for Sim)


            IE = 0 (Se resposta for Não)

          
        


        
          	
            Indicador Total:

          

          	
            IT = Ii + IE

          
        

      
    


    
      
        

        

        

        

        
      

      
        
          	
            Indicadores de qualidade para a análise da garantia da qualidade no Serviço de Radioterapia.

          
        


        
          	
            Número de Pergunta

          

          	
            Pergunta

          

          	
            Indicador

          
        

      

      
        
          	
            4.6

          

          	
            Existe programa de treinamento periódico do staff?

          

          	
            Médicos e Físicos Médicos

          

          	
            Semestral:

          

          	
            I = 1 (Se resposta for Sim)


            I = 0 (Se resposta for Não)

          
        


        
          	
            Anual:

          

          	
            I = 1 (Se resposta for Sim)


            I = 0 (Se resposta for Não)

          
        


        
          	
            Informal

          

          	
            I = 0,5 (Se resposta for Congresso)


            I = 0 (Se não tiver outro tipo de formação informal)

          
        


        
          	
            Técnicos em Radioterapia

          

          	
            Semestral:

          

          	
            I = 1 (Se resposta for Sim)


            I = 0 (Se resposta for Não)

          
        


        
          	
            Anual:

          

          	
            I = 1 (Se resposta for Sim)


            I = 0 (Se resposta for Não)

          
        


        
          	
            Indicador Total:

          

          	
            [image: ]

          
        


        
          	
            4.7

          

          	
            Existe livro de ocorrências de incidentes e acidentes radiológicos?

          

          	
            I = 1 (Se resposta for Sim)


            I = 0 (Se resposta for Não)

          
        

      
    


    
      
        

        

        

        

        
      

      
        
          	
            Indicadores de qualidade para a análise da garantia da qualidade no Serviço de Radioterapia.

          
        


        
          	
            Número de Pergunta

          

          	
            Número de Pergunta

          

          	
            Indicador

          
        

      

      
        
          	
            4.8

          

          	
            São realizados controles da qualidade dos equipamentos?

          

          	
            Tratamento

          

          	
            Diária

          

          	
            I = 1 (Se resposta for Sim)


            I = 0 (Se resposta for Não)

          
        


        
          	
            Mensal

          

          	
            I = 1 (Se resposta for Sim)


            I = 0 (Se resposta for Não)

          
        


        
          	
            Anual

          

          	
            I = 1 (Se resposta for Sim)


            I = 0 (Se resposta for Não)

          
        


        
          	
            Indicador parcial equipamento de tratamento:

          

          	
            [image: ]

          
        


        
          	
            4.8

          

          	
            São realizados controles da qualidade dos equipamentos?

          

          	
            Simulação

          

          	
            Diária

          

          	
            I = 1 (Se resposta for Sim)


            I = 0 (Se resposta for Não)

          
        


        
          	
            Mensal

          

          	
            I = 1 (Se resposta for Sim)


            I = 0 (Se resposta for Não)

          
        


        
          	
            Anual

          

          	
            I = 1 (Se resposta for Sim)


            I = 0 (Se resposta for Não)

          
        


        
          	
            Indicador parcial equipamento de simulação:

          

          	
            [image: ]

          
        

      
    


    
      
        

        

        

        

        
      

      
        
          	
            Indicadores de qualidade para a análise da garantia da qualidade no Serviço de Radioterapia.

          
        


        
          	
            Número de Pergunta

          

          	
            Número de Pergunta

          

          	
            Indicador

          
        


        
          	
            4.8

          

          	
            São realizados controles da qualidade dos equipamentos?

          

          	
            Sistema de planejamento

          

          	
            Diária

          

          	
            I = 1 (Se resposta for Sim)


            I = 0 (Se resposta for Não)

          
        


        
          	
            Mensal

          

          	
            I = 1 (Se resposta for Sim)


            I = 0 (Se resposta for Não)

          
        


        
          	
            Anual

          

          	
            I = 1 (Se resposta for Sim)


            I = 0 (Se resposta for Não)

          
        


        
          	
            Indicador parcial sistema de planejamento:

          

          	
            [image: ]

          
        


        
          	
            4.8

          

          	
            São realizados controles da qualidade dos equipamentos?

          

          	
            Processadora de filmes

          

          	
            Diária

          

          	
            I = 1 (Se resposta for Sim)


            I = 0 (Se resposta for Não)


            I = 1 Se (N/A) já que tem imagem digital

          
        


        
          	
            Mensal

          

          	
            I = 1 (Se resposta for Sim)


            I = 0 (Se resposta for Não)


            I = 1 Se (N/A) já que tem imagem digital

          
        


        
          	
            Anual

          

          	
            I = 1 (Se resposta for Sim)


            I = 0 (Se resposta for Não)


            I = 1 Se (N/A) já que tem imagem digital

          
        


        
          	
            Indicador parcial processadora de filmes:

          

          	
            [image: ]

          
        


        
          	
            Indicador Total

          

          	
            Itotal = IT + IS + ISP + IPF

          
        

      
    


    
      
        

        

        

        

        

        
      

      
        
          	
            Indicadores de qualidade para a análise da garantia da qualidade no Serviço de Radioterapia. (Continua)

          
        


        
          	
            Número de Pergunta

          

          	
            Pergunta

          

          	
            Indicador

          
        


        
          	
            4.9

          

          	
            Manutenção de equipamentos:

          

          	
            Equipamento para Tratamento

          

          	
            Contrato de manutenção

          

          	
            I = 1 (Se resposta for Sim)


            I = 0 (Se resposta for Não)

          
        


        
          	
            Calendário de manutenção

          

          	
            I = 1 (Se resposta for Sim)


            I = 0 (Se resposta for Não)

          
        


        
          	
            Manutenção

          

          	
            Preventiva

          

          	
            I = 1 (Se resposta for Sim)


            I = 0 (Se resposta for Não)

          
        


        
          	
            Corretiva

          

          	
            I = 1 (Se resposta for Sim)


            I = 0 (Se resposta for Não)

          
        


        
          	
            Preditiva

          

          	
            I = 1 (Se resposta for Sim)


            I = 0 (Se resposta for Não)

          
        


        
          	
            Indicador parcial (Equipamento para tratamento)

          

          	
            [image: ]

          
        


        
          	
            Registro de falhas

          

          	
            I = 1 (Se resposta for Sim)


            I = 0 (Se resposta for Não)

          
        


        
          	
            Indicador Total

          

          	
            [image: ]

          
        

      
    


    
      
        

        

        

        

        

        
      

      
        
          	
            Indicadores de qualidade para a análise da garantia da qualidade no Serviço de Radioterapia. (Continua)

          
        


        
          	
            Número de Pergunta

          

          	
            Pergunta

          

          	
            Indicador

          
        


        
          	
            4.9

          

          	
            Manutenção de equipamentos:

          

          	
            Equipamento para Simulação

          

          	
            Contrato de manutenção

          

          	
            I = 1 (Se resposta for Sim)


            I = 0 (Se resposta for Não))

          
        


        
          	
            Calendário de manutenção

          

          	
            I = 1 (Se resposta for Sim)


            I = 0 (Se resposta for Não)

          
        


        
          	
            Manutenção

          

          	
            Preventiva

          

          	
            I = 1 (Se resposta for Sim)


            I = 0 (Se resposta for Não)

          
        


        
          	
            Corretiva

          

          	
            I = 1 (Se resposta for Sim)


            I = 0 (Se resposta for Não)

          
        


        
          	
            Preditiva

          

          	
            I = 1 (Se resposta for Sim)


            I = 0 (Se resposta for Não)

          
        


        
          	
            Indicador parcial (Equipamento para tratamento)

          

          	
            [image: ]

          
        


        
          	
            Registro de falhas

          

          	
            I = 1 (Se resposta for Sim)


            I = 0 (Se resposta for Não)

          
        


        
          	
            Indicador Total

          

          	
            [image: ]

          
        

      
    


    
      
        

        

        

        

        

        
      

      
        
          	
            Indicadores de qualidade para a análise da garantia da qualidade no Serviço de Radioterapia.

          
        


        
          	
            Número de Pergunta

          

          	
            Pergunta

          

          	
            Indicador

          
        


        
          	
            4.9

          

          	
            Manutenção de equipamentos:

          

          	
            Sistema de Planejamento

          

          	
            Contrato de manutenção

          

          	
            I = 1 (Se resposta for Sim)


            I = 0 (Se resposta for Não)

          
        


        
          	
            Calendário de manutenção

          

          	
            I = 1 (Se resposta for Sim)


            I = 0 (Se resposta for Não)

          
        


        
          	
            Manutenção

          

          	
            Preventiva

          

          	
            I = 1 (Se resposta for Sim)


            I = 0 (Se resposta for Não)

          
        


        
          	
            Corretiva

          

          	
            I = 1 (Se resposta for Sim)


            I = 0 (Se resposta for Não)

          
        


        
          	
            Preditiva

          

          	
            I = 1 (Se resposta for Sim)


            I = 0 (Se resposta for Não)

          
        


        
          	
            Indicador parcial (Equipamento para tratamento)

          

          	
            [image: ]

          
        


        
          	
            Registro de falhas

          

          	
            I = 1 (Se resposta for Sim)


            I = 0 (Se resposta for Não)

          
        


        
          	
            Indicador Total

          

          	
            [image: ]

          
        

      
    


    
      
        

        

        

        
      

      
        
          	
            Indicadores de qualidade para a análise da segurança radiológica no Serviço de Radioterapia.

          
        


        
          	
            Número de Pergunta

          

          	
            Pergunta

          

          	
            Indicador

          
        


        
          	
            5.1

          

          	
            Existe protocolo de proteção radiológica?

          

          	
            I = 1 (Se resposta for Sim)


            I = 0 (Se resposta for Não)

          
        


        
          	
            5.2

          

          	
            Existe monitoramento radiológico dos membros do staff?

          

          	
            I = 1 (Se resposta for Sim)


            I = 0 (Se resposta for Não)

          
        


        
          	
            5.3

          

          	
            O Staff utiliza o dosímetro?

          

          	
            I = 1 (Se resposta for Sim)


            I = 0 (Se resposta for Não)

          
        


        
          	
            5.4

          

          	
            Existe protocolo para o atendimento dos incidentes e acidentes radiológicos?

          

          	
            I = 1 (Se resposta for Sim)


            I = 0 (Se resposta for Não)

          
        


        
          	
            5.5.

          

          	
            Existe curso de atualização de proteção radiológica para os membros do staff?

          

          	
            Para todo o Staff

          

          	
            I = 1 (Se resposta for Sim)


            I = 0 (Se resposta for Não)

          
        


        
          	
            Só para os Técnicos

          

          	
            I = 0,5 (Se resposta for Sim)


            I = 0 (Se resposta for Não)

          
        

      
    


    
      
        

        

        

        
      

      
        
          	
            Indicadores de qualidade para a análise da comunicação no Serviço de Radioterapia

          
        


        
          	
            Número de Pergunta

          

          	
            Pergunta

          

          	
            Indicador

          
        


        
          	
            6.1

          

          	
            Existem protocolos escritos das atividades que devem ser executadas nas diferentes etapas do processo de radioterapia?

          

          	
            I = 1 (Se resposta for Sim)


            I = 0 (Se resposta for Não)

          
        


        
          	
            6.2

          

          	
            Existem registros da transferência de informação no serviço de radioterapia?

          

          	
            I = 1 (Se resposta for Sim)


            I = 0,5 (Se resposta for Sim, mas para casos importantes)


            I = 0 (Se resposta for Não)

          
        


        
          	
            6.3

          

          	
            Existe comunicação horizontal? (integrantes do staff com mesma função)

          

          	
            Verbal

          

          	
            I = 0,5 (Se resposta for Sim)


            I = 0 (Se resposta for Não)

          
        


        
          	
            Escrita

          

          	
            I = 1 (Se for escrito para todos cos casos)


            I = 0,5 (Se for para casos específicos)


            I = 0 (Se não existe comunicação escrita)

          
        


        
          	
            6.4

          

          	
            Existe comunicação vertical? (integrantes do staff com funções diferentes)

          

          	
            Verbal

          

          	
            I = 0,5 (Se resposta for Sim)


            I = 0 (Se resposta for Não)

          
        


        
          	
            Escrita

          

          	
            I = 1 (Se for escrito para todos cos casos)


            I = 0,5 (Se for para casos específicos)


            I = 0 (Se não existe comunicação escrita)

          
        

      
    


    
      
        

        

        

        
      

      
        
          	
            Indicadores de qualidade para a análise dos procedimentos clínicos no Serviço de Radioterapia

          
        


        
          	
            Número de Pergunta

          

          	
            Pergunta

          

          	
            Indicador

          
        


        
          	
            7.1

          

          	
            Qual é o documento básico utilizado como conduta clínica? SBRT ou INCA

          

          	
            I = 1 (Se utilizar algum dos documentos INCA ou SBRT)


            I = 0 (Se Não utilizar nenhum documentos oficial)

          
        


        
          	
            7.2

          

          	
            Existem protocolos escritos para as condutas clinicas adotadas no serviço de radioterapia?

          

          	
            I = 1 (Se resposta for Sim)


            I = 0 (Se resposta for Não)

          
        


        
          	
            7.3

          

          	
            A decisão da conduta clínica, se decide em reunião multidisciplinar?

          

          	
            Para todos os pacientes?

          

          	
            I = 1 (Se resposta for Sim)


            I = 0 (Se resposta for Não)

          
        


        
          	
            Tumores específicos?

          

          	
            I = 0.5 (Se resposta for Sim)


            I = 0 (Se resposta for Não)

          
        


        
          	
            Frequência?

          

          	
            I = 1 (Frequência = Semanal)


            I = 0,5 (Se frequência = 2 Semanal)


            I = 0,25 (Se frequência > 2 Semanal)

          
        


        
          	
            7.6

          

          	
            O paciente é informado dos riscos e benefícios do tratamento?

          

          	
            I = 1 (Se resposta for Sim)


            I = 0 (Se resposta for Não)

          
        


        
          	
            7.7

          

          	
            O paciente assina documento de consentimento informado?

          

          	
            I = 1 (Se resposta for Sim)


            I = 0 (Se resposta for Não)

          
        


        
          	
            7.8

          

          	
            O paciente é informado dos cuidados que deve ter durante o tratamento?

          

          	
            Verbal

          

          	
            I = 0.5 (Se resposta for Sim)


            I = 0 (Se resposta for Não)

          
        


        
          	
            Escrita

          

          	
            I = 1 (Se resposta for Sim)


            I = 0 (Se resposta for Não)

          
        

      
    


    
      
        

        

        

        
      

      
        
          	
            Indicadores de qualidade para a análise dos dados relacionados com o processo de planejamento dos tratamentos no Serviço de Radioterapia. (Continua)

          
        


        
          	
            Número de Pergunta

          

          	
            Pergunta

          

          	
            Indicador

          
        


        
          	
            9.1

          

          	
            Existe manual de procedimentos para o planejamento dos tratamentos?

          

          	
            I = 1 (Se resposta for Sim e for detalhado)


            I = 0,50 (Se resposta for Sim, mas não detalhado)


            I = 0 (Se resposta for Não)

          
        


        
          	
            9.2

          

          	
            São utilizados os volumes recomendados no ICRU 50 e 62?

          

          	
            I = 1 (Se resposta for Sim)


            I = 0 (Se resposta for Não)

          
        


        
          	
            9.3

          

          	
            O cálculo da dose é realizado de forma:

          

          	
            Manual

          

          	
            I = 0,25 (Se resposta for Sim)


            I = 0 (Se resposta for Não)

          
        


        
          	
            Planilha de cálculo

          

          	
            I = 0,50 (Se resposta for Sim)


            I = 0 (Se resposta for Não)

          
        


        
          	
            Sistema de planejamento 3D

          

          	
            I = 1 (Se resposta for Sim)


            I = 0 (Se resposta for Não)

          
        


        
          	
            9.4

          

          	
            Os dados utilizados pelo sistema de planejamento para o cálculo da dose são?

          

          	
            Genéricos

          

          	
            I = -1 (Se resposta for Sim)


            I = 0 (Se resposta for Não)

          
        


        
          	
            Específicos

          

          	
            I = 1 (Se resposta for Sim)


            I = 0 (Se resposta for Não)

          
        


        
          	
            9.5

          

          	
            É realizado double check do cálculo da dose?

          

          	
            Mesmo Físico Médico que realizo ou planejamento.

          

          	
            I = 0,5 (Se resposta for Sim)


            I = 0 (Se resposta for Não)

          
        


        
          	
            Outro Físico

          

          	
            I = 1 (Se resposta for Sim)


            I = 0,25 (Se resposta for Sim, mas em alguns casos é pelo mesmo Físico)


            I = 0 (Se resposta for Não)

          
        

      
    


    
      
        

        

        

        
      

      
        
          	
            Indicadores de qualidade para a análise dos dados relacionados com o processo de planejamento dos tratamentos no Serviço de Radioterapia

          
        


        
          	
            Número de Pergunta

          

          	
            Pergunta

          

          	
            Indicador

          
        


        
          	
            9.6

          

          	
            O Médico Radioterapeuta aprova e assina o planejamento?

          

          	
            I = 1 (Se resposta for Sim)


            I = 0 (Se resposta for Não)

          
        


        
          	
            9.7

          

          	
            O Físico Médico aprova e assina o planejamento?

          

          	
            I = 1 (Se resposta for Sim)


            I = 0 (Se resposta for Não)

          
        


        
          	
            9.9

          

          	
            O tratamento do paciente só é liberado após a aprovação de Médico Radioterapeuta e Físico Médico?

          

          	
            I = 1 (Se resposta for Sim)


            I = 0 (Se resposta for Não)

          
        


        
          	
            9.10

          

          	
            A transferência das informações do tratamento do paciente para a sala de tratamento é realizada de forma:

          

          	
            Manual?

          

          	
            I = 0.25 (Se resposta for Sim)


            I = 0 (Se resposta for Não)

          
        


        
          	
            Ficha de tratamento?

          

          	
            I = 0.50 (Se resposta for Sim)


            I = 0 (Se resposta for Não)

          
        


        
          	
            Via rede?

          

          	
            I = 1 (Se resposta for Sim)


            I = 0 (Se resposta for Não)

          
        

      
    


    
      
        

        

        

        
      

      
        
          	
            Indicadores de qualidade para a análise dos dados relacionados com o processo de execução do tratamento no Serviço de Radioterapia. (Continua)

          
        


        
          	
            Número de Pergunta

          

          	
            Pergunta

          

          	
            Indicador

          
        


        
          	
            10.2

          

          	
            Existe lista individual de pacientes para cada equipamento de tratamento?

          

          	
            I = 1 (Se resposta for Sim)


            I = 0 (Se resposta for Não)

          
        


        
          	
            10.3

          

          	
            O gerenciamento da lista de pacientes é realizada de forma:

          

          	
            Manual

          

          	
            I = 0.5 (Se resposta for Sim)


            I = 0 (Se resposta for Não)

          
        


        
          	
            Computadorizada

          

          	
            I = 1 (Se resposta for Sim)


            I = 0 (Se resposta for Não)

          
        


        
          	
            10.4.3

          

          	
            São realizados filmes de verificação?

          

          	
            I = 1 (Se resposta for Sim)


            I = 0 (Se resposta for Não)

          
        


        
          	
            10.4.4

          

          	
            Dos seguintes membros do staff, quais estão presentes durante o início do tratamento?

          

          	
            Físico Médico

          

          	
            I = 1 (Se resposta for Sim)


            I = 0,25 (Quando Solicitado)


            I = 0 (Se resposta for Não)

          
        


        
          	
            Médico Radioterapeuta

          

          	
            I = 1 (Se resposta for Sim)


            I = 0,25 (Quando Solicitado)


            I = 0 (Se resposta for Não)

          
        


        
          	
            Técnico de radioterapia

          

          	
            I = 1 (Se resposta for Sim)


            I = 0,25 (Quando Solicitado)


            I = 0 (Se resposta for Não)

          
        


        
          	
            10.4.5

          

          	
            São verificados antes da primeira sessão de tratamento os blocos de proteção?

          

          	
            I = 1 (Se resposta for Sim)


            I = 1 (Se equipamento com MLC)


            I = 0 (Se resposta for Não)

          
        


        
          	
            10.4.6

          

          	
            São utilizados os mesmos dispositivos de imobilização, empregados durante a simulação?

          

          	
            I = 1 (Se resposta for Sim)


            I = 0 (Se resposta for Não)

          
        

      
    


    
      
        

        

        

        
      

      
        
          	
            Indicadores de qualidade para a análise dos dados relacionados com o processo de execução do tratamento no Serviço de Radioterapia. (Continua)

          
        


        
          	
            Número de Pergunta

          

          	
            Pergunta

          

          	
            Indicador

          
        


        
          	
            10.5.1

          

          	
            Como é identificado o paciente?

          

          	
            Fotografia

          

          	
            I = 1 (Se resposta for Sim)


            I = 0 (Se resposta for Não)

          
        


        
          	
            Nome

          

          	
            I = 1 (Se resposta for Sim)


            I = 0 (Se resposta for Não)

          
        


        
          	
            Sexo

          

          	
            I = 1 (Se resposta for Sim)


            I = 0 (Se resposta for Não)

          
        


        
          	
            Número de identidade

          

          	
            I = 1 (Se resposta for Sim)


            I = 0 (Se resposta for Não)

          
        


        
          	
            Número de prontuário

          

          	
            I = 1 (Se resposta for Sim)


            I = 0 (Se resposta for Não)

          
        


        
          	
            10.6

          

          	
            São realizados filmes de verificação de forma periódica?

          

          	
            I = 1 (Se frequência ≤ 1 Semana)


            I = 0,5 (Se 1 semana < frequência ≤ 2 Semana)


            I = 0,25 ((Se frequência = Quando solicitado)


            I = 0 (Se resposta for NÃO)

          
        


        
          	
            10.9

          

          	
            A configuração do campo de radiação (tamanho de campo, energia, unidades monitoras, angulações, etc.), é realizada de forma:

          

          	
            Manual?

          

          	
            I = 0.25 (Se resposta for Sim)


            I = 0 (Se resposta for Não)

          
        


        
          	
            Computadorizada?

          

          	
            I = 1 (Se resposta for Sim)


            I = 0 (Se resposta for Não)

          
        


        
          	
            10.10

          

          	
            Quem está autorizado para modificar as sessões de tratamento? Médico Radioterapeuta?

          

          	
            I = 1 (Se resposta for Sim)


            I = 0 (Se resposta for Não)

          
        

      
    


    
      
        

        

        

        
      

      
        
          	
            Indicadores de qualidade para a análise dos dados relacionados com o processo de execução do tratamento no Serviço de Radioterapia

          
        


        
          	
            Número de Pergunta

          

          	
            Pergunta

          

          	
            Indicador

          
        


        
          	
            10.11

          

          	
            Existe sistema de monitoramento do paciente durante a sessão de tratamento?

          

          	
            I = 1 (Se resposta for Sim)


            I = 0 (Se resposta for Não)

          
        


        
          	
            10.12

          

          	
            Todos os pacientes são revisados clinicamente durante o decorrer do tratamento? Com que frequência?

          

          	
            I = 1 (Se frequência ≤ 1 Semana)


            I = 0,5 (Se 1 semana < frequência ≤ 2 Semana)


            I = 0,25 (Se frequência = Quando solicitado)


            I = 0 (Se resposta for Não).

          
        


        
          	
            10.13

          

          	
            Número de técnicos em radioterapia presentes durante as sessões de tratamento?

          

          	
            1 Técnicos

          

          	
            I = 0.5 (Se resposta for Sim)


            I = 0 (Se resposta for Não)

          
        


        
          	
            2 Técnicos

          

          	
            I = 1 (Se resposta for Sim)


            I = 0 (Se resposta for Não)

          
        


        
          	
            10.14.3

          

          	
            Caso ocorra um incidente o acidente, o médico responsável é notificado imediatamente?

          

          	
            I = 1 (Se resposta for Sim)


            I = 0 (Se resposta for Não)

          
        


        
          	
            10.14.4

          

          	
            São reportados sistematicamente os incidentes?

          

          	
            Verbal

          

          	
            I =0,5 (Se resposta for Sim)


            I = 0 (Se resposta for Não)

          
        


        
          	
            Escrita

          

          	
            I = 1 (Se resposta for Sim)


            I = 0 (Se resposta for Não)

          
        

      
    

  


  
    APÊNDICE C – LISTA DE EVENTOS INICIALIZADORES PARA TRATAMENTOS DE RADIOTERAPIA COM ACELERADOR LINEAR.(CONTINUA)


    
      
        

        

        

        

        

        
      

      
        
          	
            Tipo de evento

          

          	
            Eventos inicializadores

          

          	
            Frequência

          

          	
            Consequência

          

          	
            Probabilidade de falha das barreiras

          
        


        
          	
            f

          

          	
            C

          

          	
            P

          
        

      

      
        
          	
            Proteção radiológica (Trabalhador)

          

          	
            POE1.1

          

          	
            Deficiências na blindagem da sala de tratamento

          

          	
            FMB

          

          	
            CM

          

          	
            PM

          
        


        
          	
            Proteção radiológica (Trabalhador)

          

          	
            PUB1.1

          

          	
            Deficiências na blindagem da sala de tratamento

          

          	
            FMB

          

          	
            CM

          

          	
            PM

          
        


        
          	
            Comissionamento (TPS)

          

          	
            PAC2.1

          

          	
            Cometer um erro no fator de calibração do conjunto dosimétrico (câmara de ionização e eletrômetro), levando a determinar de forma errada a relação dose-unidade monitora.

          

          	
            FMB

          

          	
            CMA

          

          	
            PB

          
        


        
          	
            Comissionamento (TPS)

          

          	
            PAC2.2

          

          	
            Cometer um erro no momento de utilizar o certificado de calibração (Ex: confundir unidades mGy com cGy, leitura do coeficiente de calibração, Nk com ND,w, Po e To.

          

          	
            FB

          

          	
            CMA

          

          	
            PMB

          
        


        
          	
            Comissionamento (TPS)

          

          	
            PAC2.3

          

          	
            Cometer um erro no momento de estabelecer as condições de referência da medição, o que implica na determinação errada da relação dose-unidade monitora.

          

          	
            FB

          

          	
            CMA

          

          	
            PMB

          
        


        
          	
            Comissionamento (TPS)

          

          	
            PAC2.4

          

          	
            Utilizar um valor errado de pressão ou temperatura local (barômetro ou termômetro não calibrado, leitura errada ou utilizar valores de outro lugar, como laboratório meteorológico ou aeroporto) no comissionamento do acelerador linear.

          

          	
            FB

          

          	
            CM

          

          	
            PM

          
        


        
          	
            Comissionamento (TPS)

          

          	
            PAC2.5

          

          	
            Cometer um erro na determinação do coeficiente de calibração das câmeras de monitoras, o que implica na determinação errada da relação dose-unidade monitora.

          

          	
            FB

          

          	
            CMA

          

          	
            PB

          
        


        
          	
            Comissionamento (TPS)

          

          	
            PAC2.6

          

          	
            Cometer um erro na determinação dos valores relacionados com a dose (índice de uniformidade, penumbra, homogeneidade ou simetria, rendimento em profundidade do feixe no qual está baseada a caracterização da energia do feixe).

          

          	
            FB

          

          	
            CMA

          

          	
            PB

          
        


        
          	
            Comissionamento (TPS)

          

          	
            PAC2.7

          

          	
            Cometer um erro na determinação dos parâmetros geométricos do feixe de radiação (tamanho de campo de radiação, coincidência entre o campo de luz e o campo de radiação, posição da fonte efetiva, verticalidade do feixe).

          

          	
            FB

          

          	
            CMA

          

          	
            PMB

          
        


        
          	
            Comissionamento (TPS)

          

          	
            PAC2.8

          

          	
            Determinar de forma incorreta os fatores de campo.

          

          	
            FB

          

          	
            CMA

          

          	
            PB

          
        


        
          	
            Comissionamento (TPS)

          

          	
            PAC2.9

          

          	
            Cometer um erro na determinação dos parâmetros geométricos e mecânicos da unidade de tratamento (erros do eixo de rotação e translação, erros das escalas angulares e lineares, incluindo a escala de luz ( telêmetro), erros no indicador luminoso do eixo de luz (cruzeta), erros na verificação dos lasers).

          

          	
            FB

          

          	
            CMA

          

          	
            PMB

          
        


        
          	
            Comissionamento (TPS)

          

          	
            PAC2.10

          

          	
            Determinar incorretamente os fatores de bandeja. Considerar também o fato de adquirir bandejas que fiquem com folgas em relação aos trilhos do sistema de colocação.

          

          	
            FMB

          

          	
            CA

          

          	
            PB

          
        


        
          	
            Comissionamento (TPS)

          

          	
            PAC2.11

          

          	
            Determinar incorretamente os fatores de transmissão dos filtros físicos (fatores dos filtros).

          

          	
            FMB

          

          	
            CMA

          

          	
            PB

          
        


        
          	
            Comissionamento (TPS)

          

          	
            PAC2.12

          

          	
            Determinar de forma incorreta os fatores de transmissão do colimador multilâminas (MLC).

          

          	
            FMB

          

          	
            CMA

          

          	
            PB

          
        


        
          	
            Comissionamento (TPS)

          

          	
            PAC2.13

          

          	
            Determinar de forma incorreta os fatores de transmissão dos assessórios de imobilização do paciente (incluindo: suporte das máscaras, máscaras) e da mesa de tratamento.

          

          	
            FMB

          

          	
            CM

          

          	
            PM

          
        


        
          	
            Comissionamento (TPS)

          

          	
            PAC2.14

          

          	
            Cometer um erro ao realizar a medição dos perfis de campo com filtros (físicos, dinâmicos ou virtuais) ou pontos fora do centro de feixe.

          

          	
            FMB

          

          	
            CMA

          

          	
            PB

          
        


        
          	
            Comissionamento (TPS)

          

          	
            PAC2.15

          

          	
            Cometer um erro na caracterização geométrica do colimador multilâminas (o centralizado do sistema MLC em relação ao eixo de rotação do gantry e colimador, ortogonalidade dos conjuntos de lâminas em relação aos colimadores, acurácia e repetitividade do posicionamento das lâminas e largura das lâminas no isocentro).

          

          	
            FMB

          

          	
            CMA

          

          	
            PMB

          
        


        
          	
            Comissionamento (TPS)

          

          	
            PAC2.16

          

          	
            Aceitação de dispositivos de imobilização deficientes (folgas, fixação deficiente) no processo de aceitação dos equipamentos.

          

          	
            FB

          

          	
            CMA

          

          	
            PB

          
        


        
          	
            Comissionamento (TPS)

          

          	
            PAC2.17

          

          	
            Cometer um erro no momento de registrar os resultados das medições realizadas durante o comissionamento, que logo serão introduzidos no sistema de planejamento (TPS).

          

          	
            FB

          

          	
            CMA

          

          	
            PB

          
        


        
          	
            Comissionamento (TPS)

          

          	
            PAC2.18

          

          	
            Cometer erros na configuração geométrica do acelerador linear no sistema de planejamento (TPS).

          

          	
            FB

          

          	
            CMA

          

          	
            PMB

          
        


        
          	
            Comissionamento (TPS)

          

          	
            PAC2.19

          

          	
            Cometer um erro na configuração das multilâminas no TPS. (Exemplo: a configuração dos movimentos das lâminas, sua posição relativa ao centro de giro do colimador, espessura das lâminas e a absorção delas).

          

          	
            FB

          

          	
            CMA

          

          	
            PMB

          
        


        
          	
            Comissionamento (TPS)

          

          	
            PAC2.20

          

          	
            Configuração errada dos filtros no sistema de planejamento (TPS).

          

          	
            FB

          

          	
            CMA

          

          	
            PMB

          
        


        
          	
            Comissionamento (TPS)

          

          	
            PAC2.21

          

          	
            Configurar de forma incorreta os blocos e bandejas utilizados na conformação do campo no sistema de planejamento (TPS).

          

          	
            FB

          

          	
            CMA

          

          	
            PMB

          
        


        
          	
            Comissionamento (TPS)

          

          	
            PAC2.22

          

          	
            Configurar de forma incorreta os compensadores ou bolus no sistema de planejamento (TPS).

          

          	
            FB

          

          	
            CMA

          

          	
            PMB

          
        


        
          	
            Comissionamento (TPS)

          

          	
            PAC2.23

          

          	
            Cometer um erro nos dados utilizados para a caraterização e rendimento dos feixes no sistema de planejamento (TPS).

          

          	
            FMB

          

          	
            CMA

          

          	
            PMB

          
        


        
          	
            Comissionamento (TPS)

          

          	
            PAC2.24

          

          	
            Cometer um erro na introdução dos dados para a definição da curva de calibração das Unidades de Hounsfield (densidade eletrônica) no sistema de planejamento (TPS).

          

          	
            FMB

          

          	
            CM

          

          	
            PM

          
        


        
          	
            Comissionamento (TPS)

          

          	
            PAC2.25

          

          	
            Cometer um erro na introdução dos fatores de campo no sistema de planejamento (TPS).

          

          	
            FB

          

          	
            CMA

          

          	
            PMB

          
        


        
          	
            Comissionamento (TPS)

          

          	
            PAC2.26

          

          	
            Realizar de maneira incompleta o comissionamento do Tomógrafo Simulador (TAC), omitindo determinar as escalas de densidade eletrônica e escalas geométricas ou cometer erros na determinação destas escalas.

          

          	
            FMB

          

          	
            CMA

          

          	
            PB

          
        


        
          	
            Comissionamento (Sistema de rede)

          

          	
            PAC2.27

          

          	
            Existência de problemas no sistema de rede que afetam a correta transferência eletrônica dos dados do sistema de planejamento (TPS) para o acelerador linear (LINAC).

          

          	
            FB

          

          	
            CMA

          

          	
            PMB

          
        


        
          	
            Manutenção

          

          	
            PAC3.1

          

          	
            Modificar erroneamente parâmetros críticos do equipamento durante uma manutenção ou reparação.

          

          	
            FB

          

          	
            CMA

          

          	
            PB

          
        


        
          	
            Manutenção

          

          	
            PAC3.2

          

          	
            Não registrar adequadamente as modificações realizadas nos parâmetros do equipamento durante a manutenção.

          

          	
            FM

          

          	
            CB

          

          	
            PA

          
        


        
          	
            Manutenção (Trabalhador)

          

          	
            POE3.1

          

          	
            Iniciar irradiação com um trabalhador dentro da sala de tratamento enquanto são realizadas tarefas de manutenção do equipamento. Acelerador funcionado em modo de serviço.

          

          	
            FB

          

          	
            CM

          

          	
            PA

          
        


        
          	
            Prescrição do tratamento (Ficha de tratamento)

          

          	
            PAC4.1

          

          	
            Omitir na ficha de tratamento a indicação dos órgãos de risco (OAR) que foram definidos durante a prescrição clínica do tratamento.

          

          	
            FM

          

          	
            CA

          

          	
            PMB

          
        


        
          	
            Prescrição do tratamento (Ficha de tratamento)

          

          	
            PAC4.2

          

          	
            Indicar na ficha de tratamento um valor de dose total de tratamento (DTT) diferente do valor considerado durante a prescrição clínica do tratamento.

          

          	
            FM

          

          	
            CA

          

          	
            PMB

          
        


        
          	
            Prescrição do tratamento (Ficha de tratamento)

          

          	
            PAC4.3

          

          	
            Indicar na ficha de tratamento um valor de dose diária de tratamento (DDT) diferente do valor considerado durante a prescrição clínica do tratamento.

          

          	
            FM

          

          	
            CA

          

          	
            PMB

          
        


        
          	
            Prescrição do tratamento (Ficha de tratamento)

          

          	
            PAC4.4

          

          	
            Indicar na ficha de tratamento um número de aplicações diferente do número considerado durante a prescrição clínica do tratamento.

          

          	
            FM

          

          	
            CA

          

          	
            PMB

          
        


        
          	
            Prescrição do tratamento (Ficha de tratamento)

          

          	
            PAC4.5

          

          	
            Omitir na ficha de tratamento o registro dos valores de dose nos órgãos de risco ou registrar os valores de forma errada.

          

          	
            FM

          

          	
            CA

          

          	
            PMB

          
        


        
          	
            Prescrição do tratamento (Ficha de tratamento)

          

          	
            PAC4.6

          

          	
            Omitir na ficha de tratamento o registro de um volume de tratamento secundário, o qual está indicado na prescrição clínica. Aplicável para o caso onde são consideradas várias localizações.

          

          	
            FB

          

          	
            CA

          

          	
            PB

          
        


        
          	
            Simulação (Tomografia)

          

          	
            PAC5.1

          

          	
            Chamar o paciente errado para fazer a tomografia de simulação.

          

          	
            FB

          

          	
            CA

          

          	
            PMB

          
        


        
          	
            Simulação (Tomografia)

          

          	
            PAC5.2

          

          	
            Cometer um erro na identificação ou colocação dos dispositivos de imobilização durante a realização da tomografia de simulação.

          

          	
            FM

          

          	
            CA

          

          	
            PMB

          
        


        
          	
            Simulação (Tomografia)

          

          	
            PAC5.3

          

          	
            Utilizar referências erradas no momento de fazer a tomografia de simulação.

          

          	
            FM

          

          	
            CA

          

          	
            PMB

          
        


        
          	
            Simulação (Tomografia)

          

          	
            PAC5.4

          

          	
            Realizar tomografia de simulação com parâmetros geométricos errados.

          

          	
            FM

          

          	
            CA

          

          	
            PMB

          
        


        
          	
            Simulação (Tomografia)

          

          	
            PAC5.5

          

          	
            Não fazer as marcas de referência no paciente ou sobre os dispositivos de imobilização ou realizar as marcas de forma errada durante a simulação com tomografia.

          

          	
            FM

          

          	
            CA

          

          	
            PM

          
        


        
          	
            Simulação (Tomografia)

          

          	
            PAC5.6

          

          	
            Não considerar particularidades do posicionamento no momento de posicionar o paciente para a tomografia de simulação ou posicionar incorretamente o paciente, provocando, assim, erros nas imagens tomográficas.

          

          	
            FM

          

          	
            CA

          

          	
            PMB

          
        


        
          	
            Simulação (Tomografia)

          

          	
            PAC5.7

          

          	
            Cometer um erro durante a transferência das imagens do paciente, do tomógrafo simulador para o sistema de planejamento (TPS).

          

          	
            FB

          

          	
            CA

          

          	
            PMB

          
        


        
          	
            Simulação (Tomografia)

          

          	
            PAC5.8

          

          	
            Cometer um erro no registro das particularidades do posicionamento do paciente durante a tomografia de simulação, sendo isto por omissão de dados ou identificação errada de dados.

          

          	
            FM

          

          	
            CA

          

          	
            PB

          
        


        
          	
            Simulação (Tomografia)

          

          	
            PAC5.9

          

          	
            Obter uma imagem errada durante a simulação por falha no tomógrafo.

          

          	
            FB

          

          	
            CA

          

          	
            PB

          
        


        
          	
            Documentação do planejamento

          

          	
            PAC6.1

          

          	
            Cometer um erro na identificação do paciente durante a elaboração do plano de tratamento. Fazer o planejamento de um paciente com os dados de outro paciente.

          

          	
            FB

          

          	
            CA

          

          	
            PB

          
        


        
          	
            Documentação do planejamento

          

          	
            PAC6.2

          

          	
            Denominar de forma errada os volumes de tratamento (GTV com CTV ou ao contrário) delineados no sistema de planejamento, utilizando de forma errada a nomenclatura ou código de cores conveniado no serviço de radioterapia.

          

          	
            FM

          

          	
            CA

          

          	
            PMB

          
        


        
          	
            Documentação do planejamento

          

          	
            PAC6.3

          

          	
            Omitir a identificação de um ou vários CTVs secundários no sistema de planejamento.

          

          	
            FM

          

          	
            CA

          

          	
            PMB

          
        


        
          	
            Documentação do planejamento

          

          	
            PAC6.4

          

          	
            Omitir a identificação de um ou vários órgãos de rico no sistema de planejamento.

          

          	
            FM

          

          	
            CA

          

          	
            PMB

          
        


        
          	
            Planejamento (TPS)

          

          	
            PAC7.1

          

          	
            Utilizar erroneamente os procedimentos do sistema de planejamento (TPS) durante a elaboração do planejamento do tratamento de um paciente específico.

          

          	
            FM

          

          	
            CA

          

          	
            PB

          
        


        
          	
            Planejamento (TPS)

          

          	
            PAC7.2

          

          	
            Fazer mudanças nos procedimentos de uso do sistema de planejamento (TPS) e não realizar a validação delas antes realizar novos planejamentos.

          

          	
            FB

          

          	
            CMA

          

          	
            PMB

          
        


        
          	
            Planejamento (TPS)

          

          	
            PAC7.3

          

          	
            Selecionar de forma equivocada a unidade de tratamento durante o processo de planejamento (Unidade de tratamento de outra instituição ou do próprio serviço de radioterapia com caraterísticas diferentes da unidade de tratamento que será utilizada para o tratamento).

          

          	
            FM

          

          	
            CA

          

          	
            PMB

          
        


        
          	
            Planejamento (TPS)

          

          	
            PAC7.4

          

          	
            Selecionar erroneamente o tipo de radiação no sistema de planejamento, não seguindo a prescrição clínica (trocar fótons por elétrons ou vice-e-versa).

          

          	
            FM

          

          	
            CA

          

          	
            PMB

          
        


        
          	
            Planejamento (TPS)

          

          	
            PAC7.5

          

          	
            Selecionar no sistema de planejamento uma energia (feixe de radiação) diferente da prescrita clinicamente.

          

          	
            FM

          

          	
            CA

          

          	
            PMB

          
        


        
          	
            Planejamento (TPS)

          

          	
            PAC7.6

          

          	
            Selecionar uma orientação errada para o(s) campo(s) de tratamento.

          

          	
            FM

          

          	
            CA

          

          	
            PMB

          
        


        
          	
            Planejamento (TPS)

          

          	
            PAC7.7

          

          	
            Conformar erroneamente o campo de tratamento ao utilizar o colimador multilâminas e o ângulo do colimador.

          

          	
            FM

          

          	
            CA

          

          	
            PMB

          
        


        
          	
            Planejamento (TPS)

          

          	
            PAC7.8

          

          	
            Configurar um número errado de campos durante o planejamento do tratamento.

          

          	
            FM

          

          	
            CA

          

          	
            PMB

          
        


        
          	
            Planejamento (TPS)

          

          	
            PAC7.9

          

          	
            Planejar de forma errada a técnica de tratamento ou fazer um planejamento errado no caso de uma situação especial (Ex: dose única de emergência).

          

          	
            FB

          

          	
            CA

          

          	
            PB

          
        


        
          	
            Planejamento (TPS)

          

          	
            PAC7.10

          

          	
            Omitir o planejamento de locais secundários requeridos para o tratamento do paciente.

          

          	
            FM

          

          	
            CA

          

          	
            PB

          
        


        
          	
            Planejamento (TPS)

          

          	
            PAC7.11

          

          	
            Cometer um erro no planejamento dosimétrico e geométrico do plano de tratamento ou na proteção dos órgãos de risco e tecido normal

          

          	
            FM

          

          	
            CA

          

          	
            PMB

          
        


        
          	
            Planejamento (TPS)

          

          	
            PAC7.12

          

          	
            Introduzir dados errados para o cálculo das unidades monitoras.

          

          	
            FM

          

          	
            CA

          

          	
            PB

          
        


        
          	
            Planejamento (TPS)

          

          	
            PAC7.13

          

          	
            Cometer um erro no cálculo do número de aplicações partindo da dose total e da dose por aplicação ou calcular de forma errada a dose por aplicação partindo da dose total e do número de aplicações.

          

          	
            FMB

          

          	
            CA

          

          	
            PB

          
        


        
          	
            Planejamento (TPS)

          

          	
            PAC7.14

          

          	
            Cometer um erro durante a transferência da informação eletrônica do plano de tratamento (incluindo a posição do colimador multilâminas).

          

          	
            FMB

          

          	
            CA

          

          	
            PMB

          
        


        
          	
            Planejamento (TPS)

          

          	
            PAC7.15

          

          	
            Cometer um erro ao documentar os dados resultantes do planejamento (Ex: unidade monitora, DFS, tamanho de campo, ângulo do gantry, ângulo do colimador, conformação do campo, filtro, posição da mesa de tratamento) quando o plano de tratamento é introduzido manualmente no equipamento (LINAC).

          

          	
            FM

          

          	
            CA

          

          	
            PB

          
        


        
          	
            Planejamento (TPS)

          

          	
            PAC7.16

          

          	
            Falha no sistema de planejamento (TPS).

          

          	
            FMB

          

          	
            CMA

          

          	
            PM

          
        


        
          	
            Acessórios personalizados de proteção

          

          	
            PAC8.1

          

          	
            Omitir a elaboração dos blocos de proteção personalizados.

          

          	
            FB

          

          	
            CA

          

          	
            PMB

          
        


        
          	
            Acessórios personalizados de proteção

          

          	
            PAC8.2

          

          	
            Cometer um erro na elaboração dos acessórios personalizados (bolus, compensadores, imobilizadores, blocos de conformação), que pode ser na elaboração dos acessórios com caraterísticas diferentes da prescrição clínica (tamanho diferente ou espessura diferente).

          

          	
            FB

          

          	
            CA

          

          	
            PMB

          
        


        
          	
            Acessórios personalizados de proteção

          

          	
            PAC8.3

          

          	
            Posicionamento incorreto dos blocos na bandeja.

          

          	
            FB

          

          	
            CA

          

          	
            PMB

          
        


        
          	
            Início do Tratamento

          

          	
            PAC9.1

          

          	
            Cometer um erro na introdução dos parâmetros do plano de tratamento no acelerador, que se aplica somente no caso em que os parâmetros são introduzidos de forma manual.

          

          	
            FA

          

          	
            CA

          

          	
            PB

          
        


        
          	
            Início do Tratamento (Sistema de registro e verificação do tratamento)

          

          	
            PAC9.2

          

          	
            Nomear os volumes, etapas, aplicações e campos de maneira imprecisa ou errada no momento da edição da folha eletrônica do tratamento no computador de tratamento (esta
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